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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องฉายแสงต้นแบบ และเปรียบเทียบค่าความแข็งผิวระดับจุลภาค
ของวัสดุเรซิน คอมโพสิตเมื่อฉายแสงด้วยมุมเอียงที่แตกต่างกัน  
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: เตรียมชิ้นเรซินคอมโพสิตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร 
จ านวน 90 ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชิ้น ฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสงชนิดแอลอีดี 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ซีรา
ลักซ์ 2  บลูเฟส และแสงสีฟ้า แบ่งมุมที่ใช้ฉายแสง 3 มุมได้แก่ มุม 90 80 และ 70 องศา ทดสอบค่าความแข็งผิวแบบวิก
เกอร์ที่ผิวด้านบนและล่างของชิ้นตัวอย่าง น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความแปรปรวนแบบสองทางและ
การวิเคราะห์เชิงซ้อนด้วยวิธีทูกีย์ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 ผลการศึกษา : เมื่อใช้เครื่องฉายแสงแสงสีฟ้าและบลูเฟสฉายแสงด้วยมุมที่แตกต่างกันพบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิว
ระดับจุลภาคที่ผิวด้านบนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เครื่องฉายแสง Celalux 2 ฉายแสงด้วยมุมเอียง
เพ่ิมขึ้น พบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเรซินคอมโพสิตด้านบนจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และให้ค่าเฉลี่ย
ความแข็งผิวระดับจุลภาคต่ าท่ีสุดในทุกมุมการฉายแสงเมื่อเทียบกับเครื่องฉายแสงผลิตภัณฑ์อ่ืน 
 บทสรุป : การเอียงมุมฉายแสงที่เพ่ิมขึ้นส่งผลท าให้ค่าความแข็งผิวของเรซินคอมโพสิตดลดลงเฉพาะเครื่องฉายแสง
แสงซีราลักซ์ 2  และเครื่องฉายแสงแต่ละผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการฉายแสงเพ่ือให้วัสดุเรซินคอมโพสิตเกิดปฏิกิริยา
พอลิเมอร์ไรเซชันแตกต่างกัน 
 ค าส าคัญ : เครื่องฉายแสง เรซินคอมโพสิต มุมที่ใช้ฉายแสง  
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Abstract 
 Purpose: To evaluate the efficacy of light curing unit (LCU) prototype and to compare 
microhardness values of resin composite at different tilt angles. 
 Materials and methods: Ninety composite resin specimens were prepared using plastic molds 
(6.0 mm internal diameter and 2 mm. depth) and divided into nine experimental groups (n=10) : Three 

LED light curing units (Celalux2, Bluephase and SangSeeFah) and three different tilt angles (α = 90°, 80°, 
70°). After 24 h, Vicker-hardness measurement was made on the top and bottom surfaces of the 
specimen. The values were analyzed by two-way ANOVA and Tukey’s test (P < 0.05).  
 Results: The microhardness values showed no significant differences between different tilt 
angles while using SangSeeFah and Bluephase. By increasing the tilt angle of Celalux2 the top 
microhardness showed significantly decreased. and Celalux2 had the lowest hardness compared to all 
LCU at all angles.  
 Conclusion:  The tilt angle of Celalux2 had an effect on microhardness of resin composite. 
Different light curing units gave the different levels of resin composite polymerization.  
 Keywords: light curing unit,  resin composite,  tilt angle 
 

 


